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M
IX

IN
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 A
N

D
 A

P
P

LIC
ATIO

N
•

E
xtrude equal am

ounts of base and catalyst
•

D
ispense LIF

E
just prior to using

•
D

o not interchange caps
•

W
ipe nozzle of each tube before replacing cap

•
M

ix w
ith sm

all spatula for 10 seconds - until streak free
•

P
lace im

m
ediately into cavity w

ith K
err ballpoint applicator

•
W

ipe applicator tip before replacing into m
ix w

hen successive
applications are m

adeH
andling Features

•
A

dequate w
ork tim

e on the pad
•

Q
uick set in the m

outh
•

F
low

 characteristics for controlled placem
ent

•
C

arveable

C
A

U
TIO

N
S

•
H

igh tem
perature and hum

idity accelerate set tim
e.

•
S

tore at am
bient conditions.

•
K

eep nozzle clean and replace the cap tightly  after use.
•

W
hen operating under “dry field”conditions (such as rubber dam

)
and using the acid-etch technique, there m

ay be insufficient
m

oisture on the cavity floor to effect the set of LIF
E

as prom
ptly as

desired.In such cases, place a sm
all drop of w

ater on the cavity
liner.T

his w
ill cause the m

aterial to set quickly.
•

S
om

e bonding agents (chem
ically cured enam

el bonding agents,
chem

ically cured dentin/enam
el bonding agents and som

e light
activated dentin/enam

el bonding agents) possess a high level of
benzoyl peroxide and have the potential to cause discoloration of
LIF

E
 and LIF

E
 F A

S
T

 S
E

T.
•

It is recom
m

ended that you test m
aterials’com

patibility by placing
the bonding agent and/or dentin bonding agent on the surface of a
set LIF

E
 sam

ple (on the m
ixing pad) to deter m

ine system
s’

com
patibility.

P
R

O
P

E
R

TIE
S

•
M

aintains pulp vitality in cases of exposures and near exposures
•

P
rom

otes form
ation of reparative dentin

•
Insulates pulp against therm

al shock
•

P
rotects pulp from

 perm
anently placed fillings

•
H

as a high early strength (w
ithstands packing pressures)

•
R

esistant to acid etching
•

D
oes not inhibit polym

erization of acrylic or com
posite restoration

•
R

adiopaque

W
O

R
K

 TIM
E

S
W

ork tim
es on pad:

Life
M

inim
um

 of 3 m
inutes at 75°F

 (24°C
) and 

50%
 hum

idity
Life

F
ast S

et
M

inim
um

 of 2 m
inutes at 75°F

 (24°C
) and

50%
 hum

idity

LIM
ITE

D
 W

A
R

R
A

N
TY

LIM
ITATIO

N
 O

F K
E

R
R

’S
 LIA

B
ILITY

K
err’s technical advice, w

hether verbal or in w
riting, is designed to

assist dentists in using K
err’s

product.S
uch advice does not expand

K
err’s lim

ited w
arranty or relieve the dentist of testing K

err’s products
to determ

ine their suitability for the intended uses and procedures.T
he

dentist assum
es all risk and liability for dam

ages arising out of the
im

proper use of K
err’s product.

In the event of a defect in m
aterial or w

orkm
anship, K

err’s liability is
lim

ited, at K
err’s option, to replacem

ent of the defective product or part
thereof, or reim

bursem
ent of the actual cost of the defective product.

In order to take
advantage of this lim

ited w
arranty, the defective

product m
ust be returned to K

err.In no event shall K
err be liable for

any indirect, incidental, or consequential dam
ages.
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R
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M
E
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N

G
E

 E
T A

P
P

LIC
A

TIO
N

•
E

xtraire une quantité égale de base et de catalyseur
•

P
rélev er LIF

E
 juste a vant la spatualtion

•
N

e pas inter vertir les bouchons des tubes
•

E
ssuyer le pas de vis de chaque tube avant de reboucher

•
M

élanger avec une petite spatule pendant 10 secondes jusqu’á
obtention d’un m

élange hom
ogène

•
Introduire im

m
édiatem

ent dans la cavité a vec un applicateur dont
l’extrém

ité est arrondie
•

N
ettoyer l’extrém

ité de l’aaplicateur avant de prélever une nouvelle
quantité de m

élange lorsque des appliations successives sont
pratiquées

FA
C

ILITE
 D

’A
P

P
LIC

A
TIO

N
•

Tem
ps de tr av ail idéal sur le b loc m

élange
•

P
r ise rapide en bouche

•
E

xcellente fluidité pour application controlée
•

P
ossibilité de fraisage

P
R

E
C

A
U

TIO
N

S
•

U
ne tem

pérature et un degré d’hum
idité élevés augm

entent le
tem

ps de prise.
•

A
 conserver à tem

pérature am
biante.

•
M

aintenir le pas de vis propre et reboucher herm
étiquem

ent le

tube après utilisation.
•

E
n cas de cavité sèche (sous digue en caotchoue) et après

m
ordaçage, une hum

idité insuffisante peut ralentir la prise du
LIF

E
.P

our perm
ettre au m

atériau de prendre plus rapidem
ent, il

est necessaire d’hum
idifier légèrem

ent le fond de la cavité.

P
R

O
P

R
IE

TE
S

•
C

onserve la vitalité pulpaire en cas de pulpe exposée ou sur le
pointe de l’être

•
A

ccélère la form
ation de dentine secondaire

•
Isolej la pulpe des chocs therm

iques
•

P
rotège la pulpe de l’obturation définitive

•
R

ésiste à l’acide de m
ordançage

•
N

’altère pas la polym
érisation des restaurations acryliques ou au

com
posite

•
R

adio-opaque

TE
M

P
S

 D
E

 TR
A

VA
IL

Tem
ps de travail sur le block m

élange:
LIF

E
:

3 m
inutes m

inim
um

 à 24°C
 et 

50 %
 d’hum

idité
LIF

E
 A

 P
R

IS
E

 R
A

P
ID

E
:

2 m
inutes m

inim
um

 à 24°C
 et

50 %
 d’hum

idité

Tem
ps de travail sur le block m

élange.
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P
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E
 K

E
R

R

Les conseils techniques de K
E

R
R

, qu’ils soient verbaux ou écrits, ont
pour but d’assister les dentistes et les prothésistes dans l’utilisation
des produits K

E
R

R
.D

e tels conseils n’étendent pas la responsabilité
lim

ité
e

 d
e

 K
E

R
R

 e
t n

’exo
n

è
re

n
t p

a
s le

s u
tilisa

te
u

rs d
e

n
ta

ire
s

professionnels de l’obligation de tester les produits K
E

R
R

, afin de
déterm

iner s’ils sont propres aux usages et applications auxquels ils
sont destinés.L’utilisateur dentaire professionnel assum

e tous risques
et responsabilités pour les dom

m
ages résultant de l’em

ploi incorrect
d’un produit K

E
R

R
.

D
ans le cas d’un défaut du m

atériau ou d’un défaut de fabrication, la
responsabilité de K

E
R

R
 est lim

itée, au choix de cette dernière, au
rem

placem
ent ou au rem

boursem
ent à sa valeur réelle de tout ou

partie du produit défectueux.
A

fin de pouvoir bénéficier de cette
garantie lim

itée,
le produit déf ectueux doit être retourné à K

E
R

R
.E

n
aucun cas K

E
R

R
 ne sera tenu responsable des dom

m
ages indirects

ou accessoires.
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 C
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E
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M
E

ZC
LA

 Y
A

P
LIC

A
C

IO
N

•
E

xprim
a cantidades iguales de base y catalizador

•
D

ispense el m
aterial justo en el m

om
ento de usarlo

•
N

o intercam
ble las tapas

•
Lim

pie la boquilla de cada tubo antes de taparlos
•

M
excle con una espátula pequeña por 10 segundos - color

uniform
e

•
A

plíquese inm
edíatam

ente en ‘la cavidad con el aplicador esférico Kerr
•

Lim
pie la punta del aplicador antes de introducirlo en la m

excla si
se van a hacer aplicaciones sucesivas

V
E

N
TA

JA
S

 E
N

 E
L M

A
N

E
JO

•
T

iem
po adecuado en el bloc

•
E

ndurecim
iento rápido en la boca

•
B

uenas car acterísticas de fluidez para m
ayor control de la

aplicación
•

F
ácil de tallar

P
R

E
C

A
U

C
IO

N
E

S
•

E
l fraguado se acelera con alta tem

peratura y hum
edad.

•
A

lm
acenar a tem

peratura am
biente.

•
M

antenga lim
pias las boquillas y tape bien los tubos después de

usarlos.
•

S
i se trabaj en cam

po oper atorio seco (con dique de hule) y con la
técnica dè gr abado por ácido,pueda que haya suficiente hum

edad
para

que fragüe Life tan pronto com
o se desea.E

n estos casos
colque una pequeñ gota de agua sobre el m

aterial.E
sto induce el

fraguado rápido de Life.P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

•
M

antiene la vitalidad pulpar en exposiciones o proxim
idad a una

exposición pulpar
•

P
rom

ueve la form
ación de dentina reparadora

•
A

isla la pulpa contra
choques ter m

ales
•

P
rotección pulpar en obturaciones perm

anentes
•

T
iene alta dureza tem

prana (resiste presiones de condensación)
•

R
esistente al ácido grabador

•
N

o inhibe la polim
erización en obturaciones de acrílico o resina

com
puesta

•
R

adiopaco

TIE
M

P
O

S
 D

E
 TR

A
B

A
JO

•
T

iem
po de trabajo en el bloc

Life —
 U

n m
ínim

o de 3 m
inutos a 24°C

 y hum
edad de 50%

•
Life de Fraguado R

ápio —
 U

n m
ínim

o de 2 m
inutos a 24°C

 y
hum

dedad de 50%
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R
Las recom

endaciones técnicas de K
err, bien sea verbales o escritas,

tienen por objeto asistir a los odontólogos en la utilización de lso
productos K

err.D
ichas recom

endaciones no am
plían la

responsabilidad lim
itada de K

err ni exoneran al odontólogo de probar
los productos K

err para determ
inar su adecuación a lso usos y

procedim
ientos deseados.E

l odontólog asum
e todo riesgo y

responsabilidad por daños que surjan del uso inadecuado de los
productos K

err.

E
n el caso de defectos de m

ateriales o m
ano de obra, la

responsabilidad de K
err se lim

ita, a opción de K
err, al reem

plazo de la
parte o producto defectivo, o reem

bollso de costo real del producto
defectivo.C

on el objeto de hacer uso de esta garantía lim
itada, el

producto defectivo deberá ser devuelto a K
err.K

err no será
responsable, en ingún caso, por daños indirectos, incidentales o
consecuentes.
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P

LIZIE
R

E
N

•
D

rücken S
ie gleiche M

engen B
asis und K

atalysator auf den
M

ischblock
•

E
ntnehm

en S
ie das M

aterial erst unm
ittel bar vor dem

 G
ebrauch

•
Verw

echseln S
ie nicht die Verschluß

kappen
•

R
einigen S

ie jede Tubenöffnung vor W
iederverschluß

 von
M

aterialrückstäden
•

M
ischen S

ie 10 S
ekunden m

it einem
 kleinen S

patel —
 bis absolut

streifenfrei
•

F
üllen sie die K

avität um
gehend m

it dem
 K

err-K
ugelapplikator

•
B

ei stufenw
eisem

 A
pplizieren reinigen S

ie bitte das F
üllungs-

instrum
ent, bevor S

ie w
ieder angem

ischtes M
aterial aufnehm

en

V
E

R
A

R
B

E
ITU

N
G

S
M

E
R

K
M

A
LE

•
A

usreichdnde Verarbeitungszeit auf dem
 M

ischblock
•

S
chnelles A

bbinden im
 M

unde
•

K
ontrollierbare A

pplikation durch günstigsters F
ließ

verm
ögen 

•
S

chnitzbar

H
IN

W
E

IS
E

•
H

ohe Tem
peraturen und groß

e Luftfeuchtigkeit beschleunigen die
A

bbindezeit.
•

R
aum

tem
peratur.

•
Tubenöffnungen sauberhalten —

 Tuben sofort nach G
ebrauch fest

verschließ
en.

•
W

enn unter extrem
 trockenen B

edingungen gearbeitet w
ird (z.B

m
it K

offerdam
), und bei A

nw
endung der A

etztechnik, kann es
vorkom

m
en, daß

 die K
avität zu trocken ist und Life nicht so schnell

abbindet, w
ie gew

ünscht.In desem
 Fall geben S

ie einen kleinen
Tropfen W

asser auf das M
aterial —

 es w
ird schnell abbinden.

D
IE

 B
E

S
O

N
D

E
R

E
N

 E
IG

E
N

S
C

H
A

FTE
N

•
E

rhält die P
ulpa vital, auch bei extrem

 pulpennahen P
räparationen

•
F

ördertdie B
ildung von S

ekundärdentin
•

S
chützt die P

ulpa gegen den bekannten ‘T
herm

o-S
chock’

•
S

chützt die P
ulpa nach A

nlage perm
anenter F

U
ullungen

•
H

at hohe Initialhärte (hält deshalb den S
topfdruck gut aus) 

•
Ist resistent gegen S

äureätzm
ittel

•
S

tört nicht die P
olym

erisation von K
unstsotff - oder com

posite-
füllungen

•
Ist röntgensichtbarV

E
R

A
R

B
E

ITU
N

G
S

ZE
ITE

N
A

uf dem
 M

ischbloc k:
Life

M
indestens 3 M

inuten bei 24 °C
 / 50%

 rel.
Luftfeuchtigk eit 

Life schnell -abbindend
M

indestens 2 M
inuten bei 24°C

 / 50%
 

rel.Luftfeuchtigkeit

Technische E
m

pfehlungen, gleich w
elcher A

rt, w
erden für die

V erw
endung beziehungsw

eise A
nw

ending von K
E

R
R

-P
rodukten

gegeben.D
iese E

m
pfehlungen entbinden den A

nw
ender jedoch nicht

zu prüfen, ob K
E

R
R

-P
rodukte für den vorgesehenen E

insatzbereich
und A

rbeitsvorgang geeignet sind.D
er A

nw
ender trägt die

Verantw
ortung für auf unsachgem

äß
en G

ebrauch von K
E

R
R

-
P

rodukten zu prüf ende S
chäden.

E
ine E

rsatzpflicht von K
E

R
R

 besteht nur, w
enn

1.
das A

rzneim
ittel bei bestim

m
ungsgem

aß
em

 G
ebrauch schädliche

W
irkungen hat, die über ein nach den E

r kenntnissen der
m

edizinischen W
issenschaft v er trebares M

aß
 hinausgehen und

ihre U
rsache im

 B
ereich der E

ntw
ic klung oder der H

erstellung
haben oder.

2.
der S

chaden infolge einer nicht den E
rkenntnissen der

m
edizinischen W

issenschaft entsprechenden K
ennzeichnung,

Fachinform
ation oder G

ebrauchsinform
ation eingertreten ist.

E
ine daüber hinausgehende 

S
chadensersatzpflicht seltens K

E
R

R
 besteht nict.

M
IS

C
E
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ZIO

N
E

 E
 A

P
P

LIC
A

ZIO
N

E
•

S
prem

ere uguali lunghezze di base e catalizzatore sul cartoncino
d’im

pasto
•

D
istribuite il Life im

m
ediatam

ente prim
a di usarlo

•
N

on scam
biare i tappi sui tubetti

•
P

ulire il beccuccio di ogni tubetto prim
a di richiuderlo

•
M

iscelare la base e il catalizzatore con una spatola di piccole

dim
ensioni per 10 secondi fino ad ottenere un colore uniform

e
•

A
pplicare im

m
ediatam

ente il m
ateriale Life nella preparazione con

applicatore a punta sferica
•

P
ulire la punta dell’applicatore prim

a di rim
etterla nel m

ateriale
m

iscelato nel caso di applicazioni con aggiunte successive

C
A

R
A

TTE
R

IS
TIC

H
E

 D
I M

A
N

IP
O

LA
ZIO

N
E

•
U

n am
pio tem

po di lavorazione sul cartoncino.
•

U
n rapido indurim

ento nella bocca.
•

E
ccellente scorrevolezza che perm

ette di tenere sotto controllo
l’otturazione.

•
L’alta tem

peratura e um
idità relativa accelerano il tem

po di presa
•

C
onservare a tem

peratura am
biente.

•
P

ulire il beccuccio dei tubetti e chiudere con forza gli stessi dopo
l’uso.

•
Q

ualora si operi a condizioni d “cam
po asciutto”(com

e diga di
gom

m
a) e si usi la tecnica della m

ordenzatura con acido, il tem
po

di indurim
ento del m

ateriale Life potrebbe subire un allungam
ento

a
causa della m

inore um
idità nella cavità orale.In questi casi è

possiblile accelerare il tem
po di indurim

ento dei m
ateriale

aggiungendo una goccia d’acqua.

P
R

O
P

R
IE

TA
’

•
K

err Life m
antiene la vitalità della polpa nel caso di esposizione o

quasi esposizione
•

prom
uove la form

azione della dentina secondaria
•

K
err Life isola la polpa dagli sbalzi term

ici
•

K
err Life protegge la polpa in caso di otturazioni perm

anenti
•

K
err Life possiede una elevata resistenza di com

pressione iniziale
e

resiste alla norm
ale pressione di m

essa in opera
•

K
err Life è resistente agli attacchi degli acidi

•
K

err Life non inibisce la polim
erizzazione dei restauri acrilici o

com
positi

•
K

err Life è radiopaco

Tem
po di lavorzaione su cartoncino d’im

pasto 
Lifem

inim
o 3 m

inuti a (24°C
) 50%

 um
idità 

relativa
Life indurim

ento
m

inim
o 2 m

inuti a (24°C
) 50%

 um
idità

veloce
relativa

LIM
ITE

 D
E

LLA
 G

A
R

A
N

ZIA
 -

LIM
ITA

ZIO
N

E
 D

I R
E

S
P

O
N

S
IB

ILITA
’D

E
LLA

 K
E

R
R

Le specifiche tecniche, sia esse verabli che scritte, sono destinate
nell’assistere i dentisti circa l’uso dei prodotti K

err.Q
ueste specifiche

non estendono il lim
ite della garanzia dell K

err ne sollevano il dentista
dalla necessità di provare i prodotti K

err in m
odo da determ

inare la
loro reispondenza circa gli usi e le procedure.Il dentista assum

e tutti i
rischi e responsibilità per danni che insorgono in seguito all’uso
im

proprio dei prodotti K
err.

N
ella eventualità di difetto del m

ateriale o della fabbriczaione, la
responsibilità della K

err é lim
itata, su scelta della K

err stessa, alla
sosituzione del prodotto difettoso o parte di esso, od al rim

borso del
costo del prodotto difettoso.P

er poter usufruire dei vantaggi di questa
garanzia lim

itata, il prodottto difettoso deve essere ritornato alla K
err.

In nessun caso la K
err é responsabile per qualsiasi danno

consequenziale,indiretto o causale.
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, D
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T
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 C
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P
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 Life er en hårdthæ
rdende calcium

hydroxyd cem
ent m

ed
røntgenkontrast.K

E
R

R
 Life anbefales som

 bunddæ
kninsm

ateriale
under alle for m

er f or fyldninger,inklusiv e
am

algam
er.Life er nem

t at
b lande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, m

en
hæ

rder i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som
 kan carves.

P
res lige store dele base og katalysator ud på blandingsblokken.A

ftør
spidsen på hver tube før den skrues til, og pas på at hæ

tterne ikke
om

byttes.M
aterialet bør først trykkes ud på blandingsblokken

um
iddelbart før brug.

B
land base og katalisator m

ed en lille spatel (K
E

R
R

 M
ixing S

patula) i
cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstæ

ndig hom
ogen.

P
lacer str aks Life

ika viteterne m
ed en ren, tø r

kuglestopper (K
E

R
R

B
allpoint A

pplicator). For at undgå sam
m

enb landing m
ed det

resterende m
ateriale på b lokk en bør applikator-spidsen i tilfæ

lde af
flere på hindanden følgende appliceringer aftørres m

ellem
 hver

applicering.

H
vis arbejdsgangen m

edfører brug af kofferdam
 kan hæ

rdningstiden
for Life blive forlæ

nget på grund af den m
indskede fugtighed i

kaviteten.A
fbindigstiden for Life kan forkortes ved at duppe det i

kavitaten anbragte m
ateriale m

ed vat fugtet i vand.

D
et anbefales, at m

aterialem
es forligelighed afprøves, ved at applicere

dentin/em
alje binderen på en afbundet prøveudrøring af Life.

Fordele ved Life
K

E
R

R
 Lif e

er helt pulpaneutr alt.
K

E
R

R
 Lif e

frem
skynder dannelsen af sekundæ

r dentin.
K

E
R

R
 Lif e

har undm
æ

r k ede flydeegenskaber ,som
 m

uliggør en
præ

cis anbr ingelse .
K

E
R

R
 Life opviser høj initial brudstyrke og m

odstår norm
alt

kondenserinstryk.
K

E
R

R
 Life isolerer pulpa m

ed therm
iske chok.

K
E

R
R

 Life hæ
m

m
er ikke polym

eriseringen af akryl-og

kom
positm

aterialer.
K

E
R

R
 Life er resistant over for syreæ

tsning.
K

E
R

R
 Life beskytter pulpa m

od påvirkninger fra perm
anente

fyldninger.
K

E
R

R
 Life har røntgenkontrast.

A
rbejdstid

A
rbejdstiden på blandingsblokken ved 23˚C

±
2˚C

 / 50%
 ±

10%
luftfugtighed er: m

indst 6 m
in. for Life regular set 

m
indst 2 1/2 m

in. for Life fast set.
H

øjere tem
peratur og højere luftfugtighed resulterer i kortere arbejds

og hæ
rdningstid.

O
pbevaring

B
ør opbevares på et køligt sted (10-25˚C

). M
aterialet bør anvendes

ved stuetem
peratur (18-24˚C

/50%
 ±

10%
 luftfugtighed).

A
ktive B

estanddele
12g B

ase m
aterial indeholder:

6.10g C
alcium

hydroxyd:1.65g Z
inkoxid

12g K
atalisator m

aterial indeholder:
3.98g P

olym
ethylsalicylat R

esin:1.81g M
ethylsalicylat

B
em

æ
rk:

D
en kem

iske sam
m

ensæ
tning af visse kom

positm
aterialer kan

forårsage.at Life m
idlertidigt antager en lyserød farve.D

ette kan
forekom

m
e fordi Lifes resin reagerer m

ed benzoyl peroxid, som
 indgår

som
 bestanddel i visse kom

positm
aterialers resin.S

åfrem
t den

lyserøde farve skulle optræ
de, vil den aftage i løbet af 2 tim

er, og den
påvirker hverken Life’s fsyske eller biologiske egenskaber-og heller
ikke kom

positm
aterialet.

O
pbevares ved stuetem

peratur.

B
eg

ræ
n

set g
aran

ti - B
eg

ræ
n

sn
in

g
 af K

E
R

R
s erstatn

in
g

sp
lig

t
F

orm
ålet m

ed K
E

R
R

s m
undtlige og skriftlige anvisninger er at

vejlede tandlæ
ger og laboratorieteknikere i brugen af K

E
R

R
s

produkter.A
nvisningerne anfæ

gter ikke begræ
nsningen i K

E
R

R
s

erstatningsansvar, og de fritager ikke tandlæ
gen eller teknikeren

for selv at undersøge, om
 K

E
R

R
s  produkter kan anvendes i en

bestem
t arbejdsgang eller til et bestem

t form
ål.Tandlæ

gen og
teknikeren bæ

rer ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert
brug af K

E
R

R
s produkter.

V
ed m

ateriale -eller fabrikationsfejl afgør K
E

R
R

, om
 der skal ydes

erstatning i form
af hel eller delvis udskiftning af det defekte

produkt eller refundering svarende til produktets pris.D
en

begræ
nsede garanti gæ

lder kun, hvis det defekte produkt
returneres til K

E
R

R
.K

E
R

R
s erstatningsansvar gæ

lder ikke
indirekte eller hæ

ndlige skader opstået eller forvoldt af forhold
uden for K

E
R

R
s kontrol.
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 D
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Æ
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R
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R
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R
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T
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S
terkverhardend calcium

hydro xide-m
ateriaal voor het zetten van een

kroon op de pulpa en rebasing van de caviteit  

TO
E

PA
S

S
IN

G
:

K
E

R
R

 Life is radiopaak snelverhardend calcium
hydroxide-m

ateriaal,
dat w

ordt aanbevolen voor het directe of indirecte afdekken van pulpa
en als cem

entbasis onder alle restaur atie-vulm
aterialen, inclusief

am
algam

en. Life
is gem

akk elijk te v erm
engen en biedt voldoende

w
er ktijd v oor m

eerdere plaatsingen, m
aar verhardt snel en hard in de

prepar atie en kan w
orden gesneden.K

nijp gelijke delen van de
onderlaag- en katalysatorpasta uit op het m

engplaatje.Veeg het
m

ondstuk van elke tube na gebruik af, en zorg ervoor de doppen niet
te verw

isselen.H
et uit de tube knijpen m

oet vlak voor gebruik w
orden

gedaan.
M

eng de onderlaag- en katalysator m
aterialen gedurende 10

seconden m
et een kleine spatel (de  K

E
R

R
-m

engspatel) sam
en tot

een verm
enging, totdat dit één kleur vertoont.D

oe Life dadelijk in de
preparatie(s) m

et een schone en droge applicator (de K
E

R
R

K
ogelpunt-applicator).Veeg de tip van de applicator schoon alvorens

hem
 opnieuw

 in het m
engsel te stek en als m

eerdere toepassingen
w

orden gem
aakt, om

 zodoende verontreiniging  van het overige
m

ateriaal te verm
ijden.

A
ls de procedure gebr uik v an een rub berdam

 inhoudt, kan de
v erhardingstijd w

orden v ertr aagd w
egens afnem

ende vochtigheid in
de m

ondholte .H
et is m

ogelijk het verharden van het geplaatste 
Life-m

ateriaal te versnellen door het m
ateriaal m

et een m
et w

ater
bevochtigd propje w

atten nat te m
aken.

H
et w

ordt aanbevolen dat u de com
patibiliteit van de m

aterialen test
door het adhesief en/of het tandbeen-adhesief op het oppervlak van
een verhard Life-proefm

onster te plaatsen (op het m
engplaatje) om

 de
com

patibiliteit van de system
en te bepalen.

V O
O

R
D

E
LE

N
 V A

N
 LIFE

K
E

R
R

 Lif e
m

aakt de vor m
ing van secundair tandbeen m

ogelijk.
K

E
R

R
 Lif e

heeft uitstekende vloeibaarheidskenm
erken die

gecontroleerde plaatsing m
ogelijk m

aken.
K

E
R

R
 Life houdt de pulpa vitaal bij blootstelling of bijna-bloostelling.

K
E

R
R

 Lif e
v er toont g rote vroegtijdige com

pressiester kte en w
eerstaat

nor m
ale pakkingdr uk.

K
E

R
R

 Life isoleert de pulpa tegen therm
ische shock.

K
E

R
R

 Life belem
m

ert de polym
erisatie van acryl- of 

sam
enstelling-restauraties niet.

K
E

R
R

 Life is bestand tegen het etsen m
et zuren.

K
E

R
R

 Life bescherm
t de pulpa tegen vaste vullingen.

K
E

R
R

 Life is radiopaak.

W
E

R
K

TIJD
D

e w
erktijd op het m

engplaatje op 23˚ C
, ±

2˚ C
 en een relatieve

vochtigheidsgraad van 50%
, ±

10%
 is:

-
m

inim
aal 6 m

inuten voor de Life norm
ale verharding

-
m

inim
aal 2 1/2 m

inuten voor de Life snelle verharding

O
P

S
LA

G
C

O
N

D
ITIE

S
O

p een koele plaats bew
aren (10˚ - 25˚ C

 en 50%
 ±

10%
 vochtigheid).

H
et m

ateriaal m
oet op kam

ertem
peratuur van 18˚ - 24˚ C

en 50%
 ±

10%
 relatieve vochtigheid w

orden gebruikt.Versnelde w
erking en

verhardingstijden w
orden veroorzaakt door een hogere tem

peratuur
en hogere vochtigheidsgraad.

A
C

TIE
V

E
 IN

G
R

E
D

IË
N

TE
N

12 gram
 onderlaagm

ateriaal bevat:
6,10 gram

 calcium
oxide;1,65 gram

 zinkoxide

12 gram
 katalysatorm

ateriaal bevat:
5,40 gram

 disalicylate en trisalycilate hars;0,60 gram
 

m
ethyl-salicylaat

O
P

M
E

R
K

IN
G

:
D

e chem
ische aard van som

m
ige sam

engestelde
restauratiem

aterialen kan het Life-m
ateriaal tijdelijk een roze kleur

doen aannem
en.D

it kan voorkom
en om

dat de unieke hars van Life
m

et benzoylperoxyde (hetgeen gebruikt w
ordt bij het form

uleren van
som

m
ige sam

engestelde harsen) reageert.A
ls deze roze kleur w

ordt
ge vorm

d zal het binnen tw
ee uur verdw

ijnen en heeft G
E

E
N

 invloed
op de fysieke eigenschappen of bio-com

pabiliteit van de
sam

enstelling.

O
p om

gevingstem
peratuur bew

aren.
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M
ondeling of schriftelijk technisch advies van K

E
R

R
 is bedoeld om

tandartsen en laboratorium
technici behulpzaam

 te zijn bij het gebruik
van K

E
R

R
-producten.D

ergelijk advies breidt de beperkte garantie van
K

E
R

R
 niet uit, of ontslaat tandartsen en laboratorium

technici niet van
de verplichting K

E
R

R
-producten te testen teneinde hun geschiktheid

voor voorgenom
en gebruik en procedures vast te stellen.Tandartsen

en laboratorium
technici aanvaarden volledige risico’s en

aansprakelijkheid voor schade die uit het onjuiste gebruik van 
K

E
R

R
-producten voortvloeit.

Indien een defect in m
ateriaal of vakm

anschap optreedt is de
aansprakelijkheid van K

E
R

R
, naar hun keuze, beperkt tot het

vervangen van het defecte product of een deel daarvan, dan w
el

vergoeding van de feitelijke kosten van het defectieve product.O
m

 van
deze

beperkte garantie gebruik te m
aken m

oet het defecte product
aan K

E
R

R
 w

orden geretourneerd.O
nder geen voorw

aarde kan K
E

R
R

aansprakelijk w
orden gesteld voor enige indirecte, bijkom

stige of
resulterende schade.
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K
ovaksi kuivuva kalsium

hydroksidim
ateriaali ham

m
asytim

en
kotelointiin ja reikien vuoraukseen

K
Ä

Y
TTÖ

A
LU

E
K

E
R

R
 Lif e

on säteilyä läpäisem
ätön ko vaksi kuivuva

kalsium
hydroksidim

ateriaali, jota suositellaan suoraan tai epäsuoraan
ham

m
asytim

en kotelointiin sekä sem
enttipohjaksi kaikkien

restoraatioon tarkoitettujen täytem
ateriaalien alle, am

algaam
it m

ukaan
luettuina.Life on helppo sekoittaa ja se sallii runsaasti työstöaikaa
useita asettam

isia varten.S
e m

yös kovettuu nopeasti ja kovaksi
preparaatiossa ja sitä voidaan leikata.P

urista sam
a m

äärä
perusainetta ja katalyyttia sekoitusalustalle.P

yyhi tuubien suuttim
et

hyvin käytön jälkeen ja varo vaihtam
asta kansia keskenään.Tee

annostelu juuri ennen käyttöä.
S

ekoita perusaine ja katalyytti toisiinsa pienellä lastalla 
(K

E
R

R
-sek oituslasta) noin 10 sekunnin ajan, kunnes sekoitus on

täysin viiruton.A
seta Life viipym

ättä yhteen tai useam
paan

preparaatioon puhtaalla ja kuivalla asettim
ella (K

E
R

R
 B

allpoint
A

pplicator).P
yyhi asettim

en kärki puhtaaksi ennen kuin otat sillä
sekoitusta, jos kyseessä on useita käyttöjä, m

ikä estää jäljellä olevan
m

ateriaalin saastum
isen.

Jos työssä käytetään kum
iestettä, kovettum

inen voi hidastua suun
vähentyneen kosteuden vuoksi.P

aikoilleen pannun Lifen kovettum
ista

voidaan nopeuttaa koskettam
alla m

ateriaalia veteen kastetulla
vanutupolla.

S
uosittelem

m
e m

ateriaalin yhteensopivuuden testaam
ista asettam

alla
sideainetta ja/tai ham

m
asluun sideainetta kovettuneen Life-näytteen

päälle (sekoitusalustalla).T
ällä voidaan todeta järjestelm

ien
yhteensopivuus.

LIFE
N

 E
D

U
T

K
E

R
R

 Life sallii sekundaarisen ham
m

asluun m
uodostum

isen.
K

E
R

R
 Lif en om

aa h yvät valutusom
inaisuudet, m

inkä vuoksi se
ohjautuu h yvin.
K

E
R

R
 Lif e

ylläpitää ytim
en elossa, jos se paljastuu k ok onaan tai

osaksi.
K

E
R

R
 Life om

aa hyvän aikaisen puristusvahvuuden ja kestää
norm

aalia pakkauspainetta.
K

E
R

R
 Life eristää ytim

en läm
pöshokkia vastaan.

K
E

R
R

 Life ei estä akryyli- tai kom
posiittirestoraatioiden

polym
erisoitum

ista.
K

E
R

R
 Life vastustaa happojen aiheuttam

aa syöpym
istä.

K
E

R
R

 Life suojaa ydintä pysyvästi asetetuilta paikka-aineilta.
K

E
R

R
 Life ei läpäise säteitä.TY

Ö
S

TÖ
A

IK
A

Työstöaika sekoitusalustalla 23 °C
 ±

2 °C
 läm

pötilassa ja suhteellisen
kosteuden ollessa 50 %

 ±
10 %

:
•

vähintään 6 m
inuuttia norm

aalisti kovettuvalle Lifelle (R
egular S

et)
•

vähintään 2,5 m
inuuttia nopeasti kovettuvalle Lifelle (Fast S

et)

S
Ä

ILY
TY

S
Y

M
P

Ä
R

IS
TÖ

S
äilytä viileässä paikassa (10-25 °C

 läm
pötilassa ja 50 ±

10%
kosteudessa).M

ateriaalia tulee käyttää huoneenläm
m

össä 18-24 °C
ja 50 ±

10 %
 suhteellisessa kosteudessa.

K
orkeam

m
at läm

pötilat ja suurem
pi ilm

ankosteus aiheuttavat
lyhyem

m
ät työstö- ja kovetusajat.

A
K

TIIV
IT A

IN
E

S
O

S
A

T
12 g perusainetta sisältää:
6,10 g kalsium

hydroksidia;1,65 g sinkkioksidia

12 g katalyyttia sisältää:
5,40 g disalisylaatti- ja trisalisylaattihartsia;0,60 g m

etyylisalisylaattia

H
U

O
M

A
A

Joidenkin kom
posiittisten restoraatiojärjestelm

ien kem
iallinen olem

us
voi aiheuttaa sen, että Life värjää tilapäisen vaaleanpunaisen värin.
T

äm
ä johtuu siitä, että Lifen erityishartsi reagoi bensoyyliperoksidin

kanssa, jota käytetään joidenkin kom
posiittihartsien

valm
istuskaavoissa.Jos tällaista vaaleanpunaista väriä on

m
uodostunut, se alkaa kadota kahden tunnin kuluessa.V

äri E
I vaikuta

kom
posiitin fyysisiin om

inaisuuksiin eikä sen bioyhteensopivuuteen.

S
äilytä huoneenläm

m
össä.

R
A

JO
ITE

TTU
 TA

K
U

U
 – K

E
R

R
IN

 VA
S

TU
U

R
A

JO
ITU

S
K

E
R

R
in tekniset ohjeet, sekä suulliset että kirjalliset, on tarkoitettu

auttam
aan ham

m
aslääkäreitä ja laboratoriohenkilöstöä K

E
R

R
-

tuotteen käytössä.T
ällaiset neuvot eivät laajenna K

E
R

R
in rajoitettua

takuuta tai vapauta ham
m

aslääkäreitä ja laboratoriohenkilöstöä
testaam

asta K
E

R
R

in tuotteita niiden sopivuuden m
äärittäm

iseksi
aiottuihin käyttötarkoituksiin ja m

enetelm
iin.Lääkärit ja laboratorio-

henkilöstö ottavat vastuulleen kaikki riskit vahingoista, jotka aiheutuvat
K

E
R

R
in tuotteen virheellisestä käytöstä.

Jos m
ateriaalissa tai valm

istustavassa on vikaa, K
E

R
R

in vastuu
rajoittuu K

E
R

R
in harkinnan m

ukaisesti joko viallisen tuotteen tai sen
osan vaihtam

iseen uuteen, tai viallisen tuotteen varsinaisen
ostohinnan palauttam

iseen.T
äm

än rajoitetun takuun hyväksikäyttöä
varten viallinen tuote täytyy palauttaa K

E
R

R
ille.K

E
R

R
 ei m

issään
tapauksessa ole vastuussa m

istään välillisistä, sattum
anvaraisista tai

seurauksellisista vahingoista.
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Ûˆ

ÏËÓ·ÚÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi Î¿ıÂ ¯Ú‹ÛË, ÂÓÒ
 ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ Ó· ÌËÓ ‚¿ÏÂÙÂ ÙÔ

Ï¿ıÔ˜ Î·¿ÎÈ ÛÙÔ Î¿ıÂ Ûˆ
ÏËÓ¿ÚÈÔ. ∏

 ·ÚÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÏÈ˜ ÚÈÓ
·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
∞
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fiÙÔ˘ ÙÔ Ì›ÁÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ú·‚‰Ò

ÛÂÈ˜.
£
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˜ ÙÔ L

ife ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ‹ ÛÙÈ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›Â˜, ÌÂ ¤Ó·Ó
Î·ı·Úfi, ÛÙÂÁÓfi ‰È·ÓÂÌËÙ‹ (¢

È·ÓÂÌËÙ‹ ÙË˜ K
E

R
R

 ÌÂ ™ÙÚÔÁ˘ÏÏfi Õ
ÎÚÔ).
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¯ÚfiÓÔ˜ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÚÁÔÔÚ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ

 ÙË˜ ÌÂÈˆ
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ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈÎ‹ ÎÔÈÏfiÙËÙ·. ∂
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ife (ÛÙËÓ Ï·Î¤Ù· ·Ó¿ÌÈÍË˜) ÁÈ·
Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› Ë Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ùˆ

Ó Û˘ÛÙËÌ¿Ùˆ
Ó.
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D
et anbefales at du tester m

aterialets kom
patibilitet ved å påføre

bindingsm
iddel og/eller dentinbindingsm

iddel på flaten til en 
Life-prøve som

 allerede er stivnet (på blandeblokken).

FO
R

D
E

LE
R

 M
E

D
 LIFE

K
E

R
R

 Life m
uliggjør form

ing av sekundæ
r dentin.

K
E

R
R

 Life har en utm
erket “flytegenskap”, som

 gjør det m
ulig m

ed
kontrollert plassering.
K

E
R

R
 Life beholder pulpavitaliteten ved eksponering eller næ

r
eksponering.
K

E
R

R
 Life har en høy kom

presjonsstyrke på et tidlig stadium
, og kan

m
otstå norm

alt pakketrykk.
K

E
R

R
 Life isolerer pulpa m

ot term
isk sjokk.

K
E

R
R

 Life hem
m

er ikke polym
erisering av akryl- eller

kom
posittrestaureringer.

K
E

R
R

 Life er m
otstandsdyktig m

ot syreetsing.
K

E
R

R
 Life beskytter pulpa m

ot perm
anente fyllinger.

K
E

R
R

 Life er radioopakt.

A
R

B
E

ID
S

TID
A

rbeidstiden på blandeblokken ved 23 °C
 ±2 °C

 og en relativ fuktighet
på 50 %

 ±10 %
 er:

-
m

inim
um

 6 m
inutter for Life m

ed vanlig stivningstid
-

m
inim

um
 2 1/2 m

inutt for Life m
ed kort stivningstid

O
P

P
B

E
VA

R
IN

G
O

ppbevares på et kjølig sted (10-25 °C
 og 50 ±10 %

 fuktighet).
M

aterialet bør brukes ved rom
tem

peratur (18-24 °C
), og ved en relativ

fuktighet på 50 %
, ±10 %

.
H

øyere tem
peratur og fuktighet kan føre til kortere arbeidstid og

stivningstid.

A
K

TIV
E

 IN
G

R
E

D
IE

N
S

E
R

12 g basem
ateriale inneholder:

6,10 g kalsium
hydroksid og 1,65 g sinkoksid

12 g katalysatorm
ateriale inneholder:

5,40 g disalisylat- og trisalisylatresin og 0,60 g m
etylsalisylat

M
E

R
K

:
D

en kjem
iske egenskapen til enkelte system

er for
kom

posittrestaureringer kan føre til at Life antar en m
idlertidig rosa

fargenyanse.D
ette kan skje på grunn av at den unike arten til 

Lif e-resinet reagerer m
ed benzoylperoksid, som

 brukes i fram
stillingen

av enkelte kom
posittresiner.H

vis m
aterialet antar en slik rosa nyanse,

vil fargen forsvinne i løpet av et par tim
er, og den har IK

K
E

 noen
innvirkning på de fysiske egenskapene eller biokom

patibiliteten til
kom

posittet.

O
ppbevares ved rom

tem
peratur.

B
E

G
R

E
N

S
E

T G
A

R
A

N
TI – B

E
G

R
E

N
S

IN
G

 A
V

 K
E

R
R

S
 A

N
S

VA
R

K
E

R
R

s tekniske
råd, det væ

re seg m
untlige eller skriftlige, er beregnet

på å hjelpe tannleger og laboratorieteknikere under bruken av K
E

R
R

s
produkter.S

like råd utvider ikke K
E

R
R

s begrensede garanti, og fritar
ikke

tannlegen og laboratorieteknikeren fra sitt ansvar for å teste
K

E
R

R
s produkter for å slå fast at de egner seg til de tiltenkte

form
ålene og prosedyrene.Tannlegen og laboratorieteknikeren påtar

seg all risiko og alt erstatningsansvar som
 m

åtte følge av feil bruk av
K

E
R

R
s produkt.

H
vis det skulle forekom

m
e m

angler i m
ateriale eller utførelse, er

K
E

R
R

s ansvar begrenset til, etter K
E

R
R

s eget skjønn, erstatning av
det m

angelfulle produktet eller deler av
produktet, eller refundering av

den faktiske innkjøpsprisen til det m
angelfulle produktet.D

enne
gar antifor pliktelsen oppfylles ikke uten at det m

angelfulle produktet
sendes tilbak e

til K
E

R
R

.K
E

R
R

 er under ingen om
stendigheter

ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader, eller følgesskader.

M
E

D
 U
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R

R
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D

R
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 G
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N
T
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R

.D
E

T
T

E
 G

JE
LD

E
R

 U
T

T
R

Y
K

T
E

 E
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R
U
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D

E
R

F
O

R
S

T
Å

T
T

E
 G

A
R

A
N

T
IE

R
, H

E
R

U
N

D
E

R
 G

A
R

A
N

T
IE

R
 M

E
D

H
E

N
S

Y
N

 T
IL B

E
S

K
R

IV
E

LS
E

, K
V A

LIT
E

T
 E

LLE
R

 A
N

V
E

N
D

E
LIG

H
E

T
T

IL E
T

 B
E

S
T

E
M

T
 F

O
R

M
Å

L.

U
m

 m
aterial de presa rígida à base de hidróxido de cálcio para

capeam
ento pulpar e revestim

ento cavitário.

A
P

LIC
A

Ç
Ã

O
K

E
R

R
 Lif e

é
um

 m
aterial radiopaco de presa rígida à base de

hidróxido de cálcio recom
endado para o capeam

ento pulpar directo
ou indirecto ou com

o um
 cim

ento base sob todos os m
ateriais

obturadores, incluindo am
álgam

as.Life é fácil de m
isturar com

 um
am

plo tem
po de m

anipulação, perm
itindo várias aplicações, em

bora
endureça rapidam

ente na cavidade preparada e seja fácil de esculpir.
C

oloque a m
esm

a quantidade de base e de catalisador no bloco de
m

istura.Lim
pe a ponta de cada tubo após usar, tendo cuidado para

não trocar as tam
pas.N

ão extraia o m
aterial até que esteja pronto

par a
usá-lo.

M
isture a base e o catalisador com

 um
a pequena espátula (E

spátula
para M

istura K
E

R
R

) durante aproxim
adam

ente 10 segundos ou até
obter um

a m
istura uniform

e, sem
 listras.Im

ediatam
ente coloque

K
E

R
R

 Life na(s) cavidade(s) preparada(s) com
 um

 aplicador lim
po e

seco (A
plicador E

sferog ráfico K
E

R
R

).D
ur ante aplicações sucessivas,

lim
pe a ponta do aplicador antes de introduzi-lo no v am

ente na m
istura

para evitar a contam
inação do m

aterial restante.
C

aso o procedim
ento inclua o uso de um

 lençol de borracha, o tem
po

de presa pode ser retardado devido à redução de hum
idade na

cavidade bucal.P
ara acelerar o tem

po de presa do m
aterial já

posicionado, toque-o com
 um

 tam
pão hum

edecido com
 água.

R
ecom

enda-se testar a com
patibilidade dos m

ater iais colocando o
agente de união e/ou o agente de união dentinár io na superfície de

um
a am

ostra de Life endurecida (no bloco de m
istura), determ

inando
assim

 a com
patibilidade dos sistem

as.

VA
N

TA
G

E
N

S
K

E
R

R
 Life perm

ite a form
ação de um

a dentina secundária.
K

E
R

R
 Life possui excelente fluidez, perm

itindo controle durante a
aplicação.
K

E
R

R
 Life m

antém
 a vitalidade da polpa caso esta esteja exposta ou

quase exposta.
K

E
R

R
 Life possui um

a alta resistência inicial à com
pressão e aguenta

a
pressão norm

al de inserção.
K

E
R

R
 Life isola a polpa contra choque térm

ico.
K

E
R

R
 Life não im

pede a polim
erização de restaurações com

com
pósitos ou acrílico.

K
E

R
R

 Life é resistente ao condicionam
ento por ácido.

K
E

R
R

 Life protege a polpa contra a aplicação perm
anente de

obturações.
K

E
R

R
 Life é radiopaco.

TE
M

P
O

 D
E

 M
A

N
IP

U
LA

Ç
Ã

O
O

tem
po de m

anipulação no bloco de m
istura, num

a tem
peratura de

23 ˚C
±

2˚C
com

 50%
 ±

10%
 de hum

idade relativa é:
-

m
ínim

o de 6 m
inutos para Life de presa norm

al
-

m
ínim

o de 2 1/2 m
inutos para Life de presa rápida.

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 PA
R

A
 A

R
M

A
ZE

N
A

M
E

N
TO

G
uarde num

 local fresco (10-25˚C
com

 50%
 ±

10%
 de hum

idade
relativa).O

 m
aterial deve ser usado em

 tem
peratura am

biente 
(18-24˚C

com
 50%

 ±
10%

 de hum
idade relativa).

U
m

a tem
peratura ou hum

idade m
ais alta reduz o tem

po de
m

anipulação e o tem
po de presa.

IN
G

R
E

D
IE

N
TE

S
 A

C
TIVO

S
12 gram

as de B
ase contém

:
6,10 gram

as de óxido de cálcio;1,65 gram
as de óxido de zinco

12 gram
as de C

atalisador contém
:

5,40 gram
as de resina bisalicílica e trisalicílica;0,60 gram

as de
salicilato de m

etilo

N
O

TA
A

form
ulação quím

ica de certos sistem
as de restaurações com

postas
pode fazer com

 que Life tem
porariam

ente adquira um
 m

atiz rosado.
Isto pode ocorrer por causa da reacção da resina Life

com
 o peróxido

de benzoíla usado na form
ulação de certas resinas com

postas.C
aso

seja form
ado, este m

atiz rosado com
eça a desaparecer dentro de

duas horas e N
Ã

O
 afecta as propriedades físicas ou a 

bio-com
patibilidade do com

pósito.

G
uarde em

 tem
peratura am

biente.

G
A

R
A

N
TIA

 LIM
ITA

D
A

-LIM
ITA

Ç
Ã

O
 D

A
R

ESPO
N

SA
B

ILID
A

D
E DA

 K
ER

R
O

conselho técnico da K
E

R
R

, seja verbal ou por escrito, tem
 com

o
objectivo auxiliar dentistas e técnicos de laboratório a usarem

 os
produtos da K

E
R

R
.Tal conselho não expande a garantia lim

itada da
K

E
R

R
 nem

 isenta os dentistas e técnicos de laboratório de testarem
os produtos da K

E
R

R
 a fim

 de determ
inar se estes são apropr iados

para
os usos e procedim

entos intencionados.O
s dentistas e técnicos

de laboratório assum
em

 todos os riscos e responsabilidade por danos
resultantes do uso inadequado dos produtos da K

E
R

R
.

N
o caso de defeito de m

aterial ou de m
ão de obra, a responsabilidade

da K
E

R
R

 é lim
itada, sob discrição da K

E
R

R
, à reposição do produto

defeituoso,ou parte deste, ou o reem
bolso do custo real do produto

defeituoso.P
ara poder tirar vantagem

 desta garantia lim
itada, o

produto defeituoso deve ser devolvido à K
E

R
R

.A
 K

E
R

R
, sob

nenhum
a circunstância, será responsáv el por qualquer dano

incidental ou indirecto.
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E
tt hårdhärdande kalcium

hydro xidm
ater ial för pulpatillslutning och

hålinlägg

TILLÄ
M

P
N

IN
G

S
O

M
R

Å
D

E
:

K
E

R
R

 Life är ett röntgentätt, hårdhärdande kalcium
hydroxidm

aterial
som

 rekom
m

enderas för direkt eller indirekt pulpatillslutning, sam
t

som
 en cem

entbas under alla restaurationsfyllnadsm
aterial, inklusive

am
algam

.Life är lätt att blanda och ger dig gott om
 arbetstid för flera

placer ingar ,sam
t härdas snabbt och hår toch kan skulpteras .

E
xtruder a

lika stor m
ängd bas- och katalysatorpasta på

b landningsunderlaget.Torka av vardera tubens m
unstycke efter

applicering och se till att du inte blandar ihop skyddshättorna.
A

pplicera pastan på underlaget alldeles innan du skall använda den.
B

landa ihop basen och katalysatorn m
ed en liten spatel (K

E
R

R
s

blandningsspatel) i om
kring 10 sekunder tills inga ränder syns i

blandningen.
A

pplicera
Lif e

om
edelbartipreparationen eller preparationerna, m

ed
en ren, torr applikator (K

E
R

R
s kulspetsapplikator).Torka av

applikatorspetsen innan du sätter in den i blandningen, när du har
fler a

applikationer efter v ar andr a, så att det återstående m
aterialet inte

förorenas.
O

m
 du använder en gum

m
ifördäm

ning vid ingreppet, kan
härdningstiden b li läng re p .g.a. a v

m
inskad fukt i m

unhålan.D
et är

m
öjligt att accelerera Lifes härdningsprocess genom

 att vidröra
m

aterialet m
ed en fuktad bom

ullstuss.
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 L
ife ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ Ô‰ÔÓÙ›ÓË˜.

∆
Ô K

E
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R
 L

ife ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÔ¯· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ‹˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË.
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R
R

 L
ife ‰È·ÙËÚÂ› ÙË ˙ˆ

ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÊÔ‡ ÛÂ ÂÚ›Ùˆ
ÛË ¤ÎıÂÛË˜

‹
ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ¤ÎıÂÛË.

∆
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E
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ife ‰Â›¯ÓÂÈ ˘„
ËÏ‹ ‰‡Ó·ÌË Û˘Ì›ÂÛË˜ ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙË

Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ›ÂÛË ·ÚÂÌ‚‡ÛÌ·ÙÔ˜.
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 L
ife ·ÔÌÔÓÒ

ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÏÊfi ¤Ó·ÓÙÈ ıÂÚÌÈÎÔ‡ ÛÔÎ.
∆

Ô K
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 L
ife ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ˘ÌÂÚÈÛÌfi ·ÎÚ˘ÏÈÎÒ

Ó ‹ Û‡ÓıÂÙˆ
Ó

·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆ
Ó.
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ife ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÏÊfi ·fi ÌÔÓ›Ìˆ

˜ ÙÔÔıÂÙËÌ¤Ó·
ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù·.
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 L
ife Â›Ó·È ·ÎÙÈÓÔÛÎÈÂÚfi.

Ã
ÚfiÓÔ˜ ∂

ÚÁ·
Û›·

˜
√

¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ï¤Ù· ·Ó¿ÌÈÍË˜ ÛÙÔ˘˜ 23 ˚C
±

2 ˚C
Î·È Û¯ÂÙÈÎ‹

˘ÁÚ·Û›· 50˚±
10%

 Â›Ó·È: - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ L
ife Î·ÓÔÓÈÎ‹˜

ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË˜.
-ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 1/2 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ L

ife ÁÚ‹ÁÔÚË˜ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË˜. 

™˘Óı‹ÎÂ˜ ∞
Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜

∞
ÔıËÎÂ‡ÛÙÂ ÙÔ ÛÂ ‰ÚÔÛÂÚfi Ì¤ÚÔ˜ (10˚-25˚C

Î·È 50±10%
 ˘ÁÚ·Û›·). ∆

Ô
˘ÏÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆ

Ì·Ù›Ô˘ (18 ˚-24˚C
)

Î·È 50±10%
 Û¯ÂÙÈÎ‹ ˘ÁÚ·Û›·.
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‰ÚÔÍÂ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞

Û‚ÂÛÙ›Ô˘,  1,65 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· √
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æ
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E
t hardtherdende kalsium

hydroksidm
ateriale til pulpateksjon og

kavitetsforing.

B
R

U
K

S
O

M
R

Å
D

E
:

K
E

R
R

 Life et radioopakt, hardtherdende m
ateriale m

ed
kalsium

hydroksid, og det anbefales brukt ved direkte eller indirekte
pulpateksjon og som

 en sem
entbase under alle typer restaurerende

fyllm
ater iale,der iblant am

algam
er.Life er lett å blande ut og gir rikelig

m
ed arbeidstid til flere plasseringer .M

aterialet stivner likevel raskt og
hardt i prepareringen, og det kan fortsatt tilskjæ

res.K
lem

 ut lik
m

engde base- og katalysatorm
asse på blandeblokken.T

ørk av tuppen
på hver tube etter bruk, og pass på at du ikke bytter om

 på hettene.
M

aterialet bør klem
m

es ut like før bruk.
B

land basen og katalysatoren sam
m

en m
ed en liten spatel (K

E
R

R
s

blandespatel) i ca.10 sekunder, til det ikke lenger er striper i
blandingen.P

åfør Life um
iddelbart i prepareringen – eller

prepareringene – ved hjelp av en ren og tørr applikator (K
E

R
R

B
allpoint A

pplicator).T
ørk

av
applikator tuppen før den dyppes på nytt i

blandingen igjen hvis du får bruk for flere appliseringer.D
erm

ed
unngår du at resten av m

aterialet blir kontam
inert.

H
vis du bruker en kofferdam

 under prosedyren, er det m
ulig at

stivningstiden forlenges på grunn av redusert fuktighet i m
unnhulen.

S
tivningen til det innsatte Life-m

ater ialet kan fr am
skyndes v ed å

berøre det m
ed et bom

ullskom
press som

 er fuktet m
ed vann.

P
O

R
TU

G
U

Ê
S

N
O

R
S

K

V
i rekom

m
enderar att du kontrollerar m

aterialets kom
patibilitet genom

att applicera bindem
edlet och/eller dentinbindem

edlet på ytan av ett
härdat Life-prov (på blandningsunderlaget) för att bestäm

m
a

system
ens kom

patibilitet.FÖ
R

D
E

LA
R

 M
E

D
 LIFE

K
E

R
R

 Life tillåter bildning av sekundärt dentin.
K

E
R

R
 Life är lättflytande vilket underlättar kontrollerad placering.K

E
R

R
Life bibehåller pulpavitalitet i fall av exponering eller nära-exponering.
K

E
R

R
 Life har hög kom

pressionsstyrka och kan m
otstå norm

alt
packningstryck.
K

E
R

R
 Life isolerar pulpan m

ot term
isk chock.

K
E

R
R

 Life häm
m

ar inte polym
eriseringen av akryl- och

kom
positrestaurationer.

K
E

R
R

 Life m
otstår syraetsning.

K
E

R
R

 Life skyddar pulpan m
ot perm

anenta fyllningar.
K

E
R

R
 Life är röntgentät.

A
R

B
E

TS
TID

A
rbetstiden på blandningsunderlaget vid 23°C

±2°C
 och en relativ

luftfuktighet på 50±10%
 är:

•
m

inst 6 m
inuter för norm

alhärdande Life,
•

m
inst 2 1/2 m

inut för snabbhärdande Life.

FÖ
R

VA
R

IN
G

Life bör förvaras på en sval plats (10-25°C
 vid en relativ luftfuktighet på

50±10 %
).M

aterialet bör användas vid rum
stem

peratur (18-24°C
) vid

en relativ luftfuktighet på 50±10 %
.

V
id högre tem

peratur och luftfuktighet accelereras arbets- och
sättningstiden.

A
K

TIVA
 IN

G
R

E
D

IE
N

S
E

R
:

12 g av basm
aterialet innehåller:

6,10 g kalcium
hydroxid, 1,65 g zinkoxid

12 g av katalysatorm
aterialet innehåller:

5,40 g disalicylat- och trisalicylatharts, 0,60 g m
etylsalicylat

O
B

S
!

D
en kem

iska sam
m

ansättningen av vissa
kom

positrestaurationssystem
 kan göra att Life tillfälligt antar en ljusröd

nyans.D
etta kan ske när det unika hartset i Life reagerar m

ed
bensoylperoxid som

 ingår i vissa kom
posithartsform

ler.D
enna ljusröda

schatter ing börjar avta inom
 två tim

m
ar och påverkar IN

T
E

kom
positm

aterialets fysiska egenskaper eller dess biokom
patibilitet.

Förvaras vid om
givningstem

peratur. 
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A
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A
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TI - K
E
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N
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A
D

E
 A

N
S

VA
R

E
ventuella tekniska råd från K

E
R

R
 - vare sig skriftliga eller m

untliga -
är avsedda att assistera tandläkare och tandtekniker vid användning av
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